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Descrigdo do produto:

O Bot&o Gastrico é um tubo de alimentag&o especialmente projetado para ser inserido no estOmago através de um
orificio na parede abdominal.

E um pequeno tubo de alimentag&o ao nivel da pele, fabricado de 100% silicone grau médico, possui um bot&o em
seu extremo distal com orificios elipticos e uma valvula anti retorno.

O diametro e comprimento variam de acordo com o coédigo do produto.

O conjunto se completa com um mandril para a colocag&o do botdo, com um ponto para a insergéo no extremo distal
€ um pulsador no extremo proximal. Este dispositivo se utiliza para estirar o botao, obtendo-se assim um diametro
menor no momento da colocagéo e extragéo.

O dispositivo medidor de parede abdominal & utilizado para determinar o produto a ser utilizado.

Adicionalmente, o conjunto inclui um suplemento de 2 mm de espessura e um de 3 mm, que séo utilizados, se
necessario, para ajustar a altura do bot&o gastrico.

O tubo de extens&o para alimentag&o em bolo possui um conector universal de duas vias, apto para seringas como
luer slip e para bombas de infus&o em seu extremo proximal e um conector reto apto para a fixagdo na base plana
do bot&o em seu extremo distal. O tubo de extensao possui um comprimento de 30 cm. Sobre o tubo de extensio
se encontra um clamp de regulagem de fluxo.

O conjunto ainda possui um tubo de extensao para alimentag&o continua. Este tubo possui um conector universal
de duas vias, apto para seringa como luer slip e para bombas de infuséo em seu extremo proximal e um conector
de 90 apto para a fixag&o na base plana do bot&o em seu extremo distal. O tubo de extensao possui um comprimento
de 50 cm. Sobre o tubo de extens&o se encontra um clamp de regulagem do fluxo.

O conjunto possui uma seringa 5cc que deve ser utilizada para a lavagem do botéo gastrico e tubos de alimentag&o
€ uma seringa de 60 cc utilizada para alimentagao em bolo.

- 01 Bot&o Gastrico em silicone;

- 02 Suplementos em silicone:

- 01 Medidor de parede abdominal:

- 01 Mandril;

- 01 Tubo de extens&o para alimentagéo 30cm;

- 01 Tubo de extens&o para alimentag&o 50cm;

- 01 seringa de 5c¢c;

- 01 seringa de 60cc.

Critérios de armazenamento:

Armazenar o produto em local seco, fresco e sem luz incidente. Manter o produto em sua embalagem original
Precaugdes:

N&o utilizar produto com data de validade expirada e se a embalagem estiver violada.

Esterilidade:

Produto esterilizado por oxido de Etileno.

Produto de uso Unico.

Lote de esterilizag&o:18/00558

Atestamos que o produto Botao Gastrico Lote 181025 foi fabricado de acordo com os critérios estabelecidos pelo
Sistema de Gestéo da Qualidade da Total Medical Brasil em conformidade com a RDC 16, de 28 de margo de 2013.
Qualquer duvida adicional em relagéo produto entre em contato via SAC: SAC@pblentamedical.com.
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